Anexo de especificaciones técnicas a9

-
oy

Tensiometro digital de mesa
Funciones incorporadas:
* Indicacién del nivel de la presién arterial
e Medicién del ritmo cardiaco
e Apagado automdatico
» Guia de ajuste del brazalete
e Deteccidon de error en la lectura debido a movimiento
del usuario
Provisto con:
» Brazalete un.iversc:i
¢ Brazalete para uso en pacientes obesos
e Estuche para transporte

e Baterias

Requerimientos generales

El oferente deberd:

» Especificar marca, modelo y adjuntar ilustracién donde puedan
apreciarse claramente las corac’rerisﬂ__cczs técnicas.

» Adjuntar descripcion técnica comp!e’?;:: en castellano.

e Presentar la inscripcién en ANMAT de cada equipo seguln
corresponda |

e Garantizar: minimo 12 meses contra todo defecto de fabricaciéon
y-o funcionamiento a partir de la recepcion definitiva del
equipo.

° Espécificor plazo de entrega

El adjudicatario deberd:
e Entregar los equipos en la oficina del Programa Redes, sita en
Belgrano 29, Parand, en dias habiles de 7:30 a 12:30 hs.

* Entregar manual de uso y técnico, impresos.
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